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การแทรก คูม่อืผูด้แูลเครือ่ง ZOLL® AED Plus®  
 
ขอ้ควรจํา:  สญัลกัษณ์นีแ้สดงวา่อปุกรณ์ AED Plus ใชสํ้าหรับรักษาผูป่้วยทัง้เด็กและผูใ้หญ ่
อปุกรณ์ AED Plus ทีไ่มม่สีญัลกัษณ์นีไ้มเ่หมาะสาํหรับผูป่้วยเด็ก 
และจะไมส่ามารถใชง้านรว่มกบัขัว้ไฟฟ้าสําหรับเด็ก Pedi-padz® II หากตอ้งการอัพเกรดอปุกรณ์ 
AED Plus เพือ่ใชง้านรว่มกบัขัว้ไฟฟ้าสําหรับเด็ก ZOLL Pedi-padz II โปรดตดิตอ่ ZOLL Medical 
Corporation หรอืตวัแทนจําหน่ายของ ZOLL เพือ่ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัชดุอพัเกรด ZOLL 
AED Plus สําหรับเด็ก 
 
หากอปุกรณ์ AED Plus ใชสํ้าหรับรักษาไดทั้ง้ผูป่้วยเด็กและผูใ้หญ ่

เมือ่คณุเชือ่มตอ่สายเคเบลิสําหรับผูใ้หญ ่อปุกรณ์ AED Plus จะเปลีย่นเป็นโหมดสําหรับผูใ้หญโ่ดยอตัโนมัต ิ
เพือ่ตรวจจับจังหวะการเตน้ของหัวใจ และเลอืกระดบัพลงังานทีเ่หมาะสมสําหรับการกระตุน้ (120 จลู, 150 จลู, 200 จลู) 
พรอ้มทัง้สง่เสยีงสญัญาณ 3 ครัง้ เมือ่คณุเชือ่มตอ่สายเคเบลิขัว้ไฟฟ้าสําหรับเด็ก ZOLL Pedi-padz II อปุกรณ์ AED Plus 
จะเปลีย่นเป็นโหมดสําหรับเด็กโดยอตัโนมัต ิเพือ่ตรวจจับจังหวะการเตน้ของหวัใจ 
และเลอืกระดับพลงังานทีเ่หมาะสมสําหรับการกระตุน้ (50 จลู, 70 จลู, 85 จลู) พรอ้มทัง้สง่เสยีงสญัญาณ 3 ครัง้ 

การใชข้ ัว้ไฟฟ้า Pedi-padz II (ทารก/เด็ก) 
เตรยีมผูป่้วยกอ่นตอ่ขัว้ไฟฟ้า Pedi-padz II 
 
วธิกีารเตรยีมผูป่้วย: 
1. ถอดเสือ้ผา้ทัง้หมดทีปิ่ดอกของผูป่้วยออก 
2. ตอ้งแน่ใจวา่หนา้อกของผูป่้วยแหง้ 
 
วธิใีชข้ ัว้ไฟฟ้า Pedi-padz II:  
1. ฉีกหอ่บรรจขุัว้ไฟฟ้าออก และคลีแ่ผน่ขัว้ไฟฟ้าภายใน วางขัว้ไฟฟ้าบนผูป่้วย 

ตามรปูภาพทีอ่ยูบ่นบรรจภัุณฑข์องขัว้ไฟฟ้า 
2. ดงึขัว้ไฟฟ้าแบบกลมออกจากแผน่รอง แลว้วางไวท้ีห่นา้อกของผูป่้วย 

(ตามภาพทีแ่สดงบนหอ่บรรจขุัว้ไฟฟ้า) 
3. วางมอืของคณุไวท้ีข่อบของขัว้ไฟฟ้า และใชอ้กีมอืหนึง่คอ่ยๆ 

มว้นขัว้ไฟฟ้าไปตามหนา้อกของผูป่้วย 
โดยพยายามไลอ่ากาศออกจากดา้นลา่งของขัว้ไฟฟ้า 

4. ใหผู้ป่้วยนอนควํา่ ดงึขัว้ไฟฟ้าแบบสีเ่หลีย่มออกจากแผน่รอง 
แลว้วางไวท้ีแ่ผน่หลงัของผูป่้วย (ตามภาพทีแ่สดงบนหอ่บรรจขุัว้ไฟฟ้า) 

5. วางมอืของคณุไวท้ีข่อบของขัว้ไฟฟ้า และใชอ้กีมอืหนึง่คอ่ยๆ 
มว้นขัว้ไฟฟ้าไปตามผวิหนังของผูป่้วย 
โดยพยายามไลอ่ากาศออกจากดา้นลา่งของขัว้ไฟฟ้า 

6. ใหผู้ป่้วยนอนหงาย และปฏบิตัติามขอ้ความทีป่รากฏบน ZOLL AED Plus 
 
หมายเหต ุนอกจากนี้ คณุสามารถใช ้Pedi-padz II (ขัว้ไฟฟ้าสําหรับทารก/เด็ก) 
รว่มกบัเครือ่งกระตุน้หวัใจของ ZOLL 
ส◌าํหรับการกระตุน้หวัใจในชว่งระยะเวลาไมเ่กนิ 1 ชัว่โมง (โปรดดรูายละเอยีดเกีย่วกบัการกระตุน้หัวใจใน M Series 
Operator’s Guide) 
 

อาการตา่งๆ ทีใ่ชเ้ครือ่งได ้ 
 
ใชเ้ครือ่ง ZOLL AED Plus เมือ่ผูป่้วยซึง่สงสยัวา่หวัใจจะหยดุเตน้อยูใ่นภาวะ LACK OF CIRCULATION 
(ไมม่กีารไหลเวยีนของเลอืด) อยา่งเห็นไดช้ดั ซึง่ทราบจากอาการ 
 
 หมดสต ิและ 
 ไมห่ายใจตามปกต ิและ 
 ชพีจรหยดุเตน้หรอืไมม่กีารไหลเวยีนของเลอืด 
 
หากผูป่้วยมอีายไุมถ่งึ 8 ปี และมน้ํีาหนักนอ้ยกวา่ 55 ปอนด ์(25 กก.) ควรใช ้ZOLL AED Plus รว่มกบัขัว้ไฟฟ้าสําหรับเด็ก 
ZOLL AED Plus อยา่งไรก็ตาม ไมค่วรชะลอเวลาในการรักษาเพยีงเพือ่ระบอุายแุละน้ําหนักทีแ่น่ชดัของผูป่้วย 
 


